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Koszonjlik, hogy az emmi®-dent Professional 2.0 UH készUléket vasarolta fogai tisztitasara és szajhigiéniaja
apolasara. Kérjlk olvassa el figyelmesen ezt a kézikényvet az optimalis eredmények erdekében.

Az emmi®dent Professional 2.0 csomag tartalma*

* A Professional 2.0 csomagjaink tartalma egyes esetekben, pl limitalt kiadasu
osszedllitisok, iddszakos akcidk, stb eltérhet.
Err6l a termék megvasarlasakor tajékozodhat.

1 db emmi®-dent Professional 2.0 kéziegység, 2 db UH fogkefefej felnétteknek, 1 db halézati toltd, 1 tubus
UH fogkrem, 2 db fogszinezé tabletta

Fontos - Toltés

Minden tdltéskor dugja a halézati t6lt6 csatlakozéjat a konnektorba, helyezze a kézi

egységet a toltére és elsé alkalommal téltse 24 6ran at. Ha napi 6 percet hasznalja a 1
keszllléket, kb. 12 napig tudja hasznalni az elemet. Azutan tdltse ujra 24 6ran at.
Amikor a fogkefe megfeleléen van a haldzati téltére helyezve, az energia-takarékos
beépitett LED zélden vilagit.

Els6 hasznalat el6tt S

Helyezze az UH kefefejet fliggblegesen a kézi egysegre. Ugyanigy, fliggbleges iranyba l' ;
vegye le a fejet, ha sziikséges. &

Be- és kikapcsolas

Bekapcsolas:

Kapcsolja be a késziléket a nyomoégomb megnyomasaval (kb. 1 sec). A készlilék 6 perc

utan automatikusan kikapcsol (elem takarékossagi funkcio). A készlilék elektronikus l ;
érzékeldvel is rendelkezik. Ha rossz vagy hibas UH kefefejet hasznal, vagy nincs rajta

kefefej, a kesziilék automatikusan kikapcsol és a zéld LED kialszik.

Ne tegye fel a kefefejet szallitas kozben, a készllék nem tud véletlendl bekapcsolddni
(Utazas biztonsagi funkcio) ‘
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Kikapcsolas/Automata kikapcsolas:

Kikapcsolhatja a készlleket, ha kb. 1 masodpercig lenyomja a nyomdgombot. A készilék 6 perc utan
automatikusan kikapcsol (elem takarékossagi funkcio). A késziilék beépitett elektronikus érzékel6vel is
rendelkezik. Ha rossz vagy hibas UH kefefejet hasznal, vagy nincs rajta kefefej, a kesziilék magatdl
kikapcsol és a zéld LED kialszik. Ne tegye fel a kefefejet szallitas kozben, a készilék nem tud véletlendl
bekapcsolodni (Utazas biztonsagi funkcio)

LED kijelzé

€D zs1d LED-ON
A késziiléket ugy kapcsolja be, hogy kb. 1 masodpercig lenyomja az ON/OFF
gombot (biztonsagi bekapcs). A zold LED vilagit (funkcio jelzés)

@ zold LED
A zold LED azt mutatja, hogy az UH fogkefe megfeleléen mikadik.

€ Kek LED
Ha a toltére csatlakoztatott kézi egyseg megfeleléen fel van téltve a 100-240V
halozati fesziiltséggel a LED kikapcsol. (Toltottsegi szint kontrol)

@ Piros LED - Ellenérzés/Hiba
Ha az elem lemerdilt vagy hibas, a piros LED vilagit. A keszllék kikapcsol, a
LED 5 masodpercig villog, majd kialszik.

A 100% eredeti emmi®-dent UH-gal miik6dé emmi®-dent Professional 2.0 hasznalata
Egyszerii tisztitas dorzsolés nélkiil

Miutan bekapcsolja a készlléket lagy vibralast fog érezni és egy halk hangot fog hallani. A tényleges tisz-
titasi folyamatra ennek nincs hatasa. Az UH-t a hasznald nem latja, nem hallja vagy érzi, egy kis motor van
beszerelve a kézi egységbe, hogy a hasznald érzékelje a késziilek bekapcsolt allapotat és tudja, hogy
hasznalatra kész. Ezenkivil minden 6. masodpercben hallhatd egy halk ,bip” hang, jelezve, hogy a készllek
mkédik.
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Napi hasznalat

Fogai higieniajaért javasoljuk, hogy tisztitsa meg fogait naponta 2x3 percig a 100% eredeti ultrahangos
emmi®-dent Professional 2.0 késziilékkel.

o Nedvesitse be az fogkefefej sorteit roviden folydviz alatt.

e Ket-borsonyi mennyiséget tegyen az UH fogkrémbdl a kefére. Csak
az emmi®-dent UH fogkrém garantalja az eredeti 100% emmi®-dent UH
funkciot. Az UH fogkrémmel kapcsolatos tovabbi informacioért olvasson
a kézikényv emmi®-dent UH fogkrém fejezetben.

e Kapcsolja be a késziiléket és egyenletesen vigye fel az UH fogkrémet
a fogai kiilsé és belsd felilletére, valamint a ragofelilletre is.

e Az UH fogkefe sortéi 2-3 fogat fednek le egyszerre, az On fogai
méretétdl fliggben. Tartsa a sértéket egyenletesen és nyomas, valamint
mozgatas nelkil a fogak kiilso, belsé és ragofellletén kb. 6 masodpercig.
A tényleges id6tartam a fogak szennyezettségetdl fligg (fogkd, nikotin,
borfolt stb). Akut problémak megléte esetén, mint pl foginygyulladas,
fogagygyulladas, hagyja a sortéket az érintett teriileten akar 15-20
masodpercig. Ez gyorsabb és hatasosabb gyogyulashoz vezet.
Hosszabb hasznalat nem artalmas a fogaknak, mert az emmi®-dent
Professional 2.0 kiméletes UH-t hasznal. Miutan befejezte fogai higiéniai
apolasat, mozgassa a sOrteket néhanyszor a fogai felett, hogy eltavolitsa
a tovabbi letapadasokat vagy szennyezettségeket. Végul éblitse ki a
szajat vizzel vagy szajvizzel.

e Tisztitas utan mossa el a sortéket folyo viz alatt. Kapcsolja ki a
készlleket és torolgesse szarazra a kézi egyseget. A sortek legyenek
tisztak, étel és mas szennyezddéesektdl mentesek. Ezutan a késziléket a
beépitett UH kefefejjel visszateheti a toltore.
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Gyulladasok, fogagybetegségek és fekélyek

Akut esetekben azt ajanljuk, hogy tartsa a sértéket az érintett helyeken akar 30-60 masodpercig. Ez
gyorsabb gyogyulast tesz lehetévé. Az eredeti emmi®-dent UH hosszabb hasznéalati id esetén sem
artalmas, igy hosszabb ideig is alkalmazhato.

Rossz lehelet

A rossz szajszagot a szajban tenyész6 baktériumok okozzak. Az emmi®-dent Professional 2.0 eredeti UH
eltavolitja a legtobb baktériumot és a szajszag 12 6ra hosszara is megsz(linhet.

Hogyan miikédik?

A 100% eredeti UH készlilékek a legmodernebb és leghatékonyabb uLTRA”souN'D\
modszereket biztositjak a tokéletes fog- és szaj higiéniaban. Az emmi®-dent |

UH készlilekeket német mémnokok fejlesztettek ki a legUjabb tudomanyos

felfedezések alapjan. A hagyomanyos fogkefékkel szemben, amelyek _

mechanikus ddrzséléssel, csiszol6 szemcseket tartalmazo fogkrémekkel ‘ Qy
tisztitanak, az UH kefe az Uj trend szerint mozgatas nélkil, gyengéd c o \ ' ’f .
tisztitast biztosit strolas nélkiil. Evtizedeken 4t az UH technolégiét nagy | :

sikerrel alkalmaztak gyogyaszati célokra. Hasznaltak agy-, szemészeti-,

terhessegi és gyomor kutatasoknal. Az UH-t fog és szajhigiénia szamara N

konnyd alkalmazni, akar fiatalok akar id6sek vagyunk, mert teljesen \ ; \ !
veszélytelen és artalmatlan. A pacemaker hordozok is hasznalhatjak b
kockazat nélkil.

A kutatasok bebizonyitottak, hogy az UH 50 wattig nem veszélyes az emberi testre. Az emmi®-dent
Professional 2.0 minddssze 0,2 watt-tal mikédik. Az UH hullamok teljesitményét és biztonsagossagat
fogorvosok és implantologusok tesztelték. A sokéves tesztelés soran soha nem tapasztaltak negativ
hatasokat, koronak, pétlasok, implantatumok vagy fogéekszerek esetéen sem. Az UH hullamok egy UH
mikrochipben keletkeznek (piezo chip) amelyet vilagszerte szabadalmaztattunk. Ez a chip be van agyazva
a fogkefefejbe és a hullamokat a sdrteken keresztil juttatja el az UH fogkrem kdzegébe, ahol
mikroszkopikus méretii buborékok millioi keletkeznek. Rendkiviil apro méretiiknek készénhetéen képesek
bejutni a legkisebb helyekre, résekbe is a fogak és a foginy kdzétt. Ez ugyanigy mikédik az implantatum
és hid visel6i esetében is. Az emmi®-dent Professional 2.0 eredeti UH kiméletes fogtisztitast és sza-
jhigiéniat eredményez barmilyen mechanikus nyomas vagy dérzsélés nélkil. Az UH levegé oszcilllacioja
altal képzodaott hatékony nanobuborékoknak készonhetéen minden szennyezddés, mint fogkd vagy étel-
maradék, baktérium és csira eltavolitasra kerill. Az UH hullamoknak pozitiv hatasa van az inyre és a
nyelvre is. Az UH pozitiv hatasa felszabaditja a test sajat gyogyitod energiait, a nyirok- és verkeringést is
kedvezden befolyasolja, mert az emmi®-dent Professional 2.0 eredeti UH mélyen bejut a fogagyba.
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emmi®-dent ultrahangos fogkrémek

Az emmi®-dent UH fogkrém négy valtozatban kaphaté: Whitening, Kids, Fresh, Nature és Nature Calcium.
Afelsorolas utolso két tagja fluorid mentes és teljesen vegani. Az 6sszes emmi®-dent fogkrém glutén-men-
tes és nem tartalmaz nanoanyagokat.

Gyakran ugy gondoljak, hogy az UH-hoz kdzvetité anyagként vizre van sziikség, de ez hamis elmélet.
Valojaban a megfeleld szallito kozeg az ultrahang frekvenciatdl és teljesitménytdl fligg. Ez egy jol ismert
elmélet az egészsegigyi kezelésekben. Ezekben az esetekben krémeket és géleket hasznalnak kdzvetité
kozegként. Az eredeti Emmi-dent UH-os foghigiéniahoz On egy specialis fogkrémet hasznalhat
(emmi®-dent UH fogkrém). Ez a fogkrém kit(inik UH tulajdonsagéaval, mert az emmi®-dent UH fogkrém az
egyetlen olyan kdzeg, amelyben nano-buborékok millidi képzddnek. A piacon kaphatd hagyomanyos
fogkrémek csak kis mennyisegl mikro-buborékot képeznek. Mindig gondoljon fogai egészségére és
hasznéljon emmi®-dent UH fogkrémet emmi®-dent UH fogkeféjéhez.
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Tartalék fogkefe fejek

Cserélje le Emmi-dent ultrahangos
fogkefefejét, maximum 3 havonta!

Vegye figyelembe, hogy a fogorvosok ajanlasa szerint az UH
kefefejet egynél tébb személy nem hasznalhatja. Csak egy és
ugyanaz a személy hasznalhat egy kefefejet. Ha az UH kefefejet
lecseréli, mindig bizonyosodjon meg rola, hogy a kefefej sortéi )
mindig el6re, a start gomb iranyaba néznek. A tartalék kefefejek ‘
ugyanott megvasarolhatok, ahol a kész(léket is vette. " \

Az elemcsere technologiaja

Hasznalat utan a kézi egységet visszateheti a t0ltdeszkdzre, hogy téltse a litium elemet, vagy toltse fel
teljesen és akkor 15 napig hasznalhatja a fogkefét. Ha naponta tébb mint 6 percet hasznalja az
emmi®-dent Professional 2.0-at, pl. tobb hasznalo esetén, akkor gyakrabban kell tolteni a késziiléket.
Ha az elem majdnem lemerdl, a jelz6 nem kezd vilagitani a készllék bekapcsolasakor (az alsé zéld
LED). llyenkor a piros LED hamarosan villogni kezd, 5 masodpercig és a készillék kikapcsol. Miutan 24
oran at toltotte a készliléket, a normal funkciok visszatérnek.
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Elemcsere / Kérnyezetvédelem

A készlilek specialis, kérnyezetbarat, hosszu élettartamU elemet tartalmaz. A kesziilek kézi egysegében
foglal helyet az elem. Ha hosszu ideju hasznalat utan, a piros LED annak ellenére villog, hogy a késziiléket
toltére tette, az elemet ki kell cserélni. Csak emmi®-dent Professional litium- takarékos-elemet hasznaljon
az emmi®-dent Professional 2.0-hoz. (Eredeti csere alkatrészt belsé biztonsagi kapcsoloval). Ha sajat
maga nem tudja kicserélni az elemet, akkor szivesen segitségére lesziink minimalis térités ellenében. Ha
On sajat maga cseréli az elemet, tegye a kdvetkezét: Lazitsa meg a csavart a kézi egység aljan és vegye
ki az elemtartot az alsé burkolattal. Amikor beteszi az (j elemet, ellendrizze a helyes polaritast. Helyezze a
pozitiv végét az alsé burkolat tartéba. Szerelés kdzben bizonyosodjon meg rola, hogy az alkatrészek jol
illeszkednek és tdmitettek. Csak igy garantalhaté a biztonsagos IP54 védelem. Tartalék elemeket ugyanott
tud vasarolni, ahol megvette emmi®-dent Professional 2.0 késziilékét.

Megjeqgyzes: Garancia akkor veheto igénybe, ha a terméket megfeleléen kezeli és eredeti alkatrészeket
hasznal.

Elem elhelyezés/megsemmisités

A készillékben hasznalatos specialis elem nem helyezhet6 haztartasi
hulladék kézé. K6zOsségi gydjtépontokon, konténerekben gydijtik az ilyen
hulladékot (pl. olyan elarusito helyeken, ahol hasonlé elemeket lehet kapni).
Kérjlik nézze meg a veszélyre figyelmeztetd alabbi fejezetet.

Biztonsagi figyelmeztetés

Az emmi®-dent Professional 2.0 beépitett biztonsagi technologiat tartalmazé elemet hasznal. Ennek
ellenére, az elem nem kerllhet gyerek kezébe és a megsemmisitésére valé utasitasokat be kell tartani.
Ha biztonsagi intézkedések ellenére az elem folyik, kertilje el, hogy bdre érintkezésbe kerljon vele és
helyezze el az elemet a fentiek szerint. Biztonsagi intézkedésekre van szlkség a villamos héalézatba vald
csatlakozasnal is (konnektor). Atolt6 késziilék teljesen szigetelt hazzal rendelkezik, de sose meritse
vizbe. A csatlakozd kabelnek mindig hibatlan allapotban kell lennie. Ha barmilyen sériilés térténik a
kabelen, a toltén, vagy a halozati dugon, az egész tolt6 késziiléket ki kell cserélni. Az emmi®-dent
Professional 2.0 készUléket csak arra a célra hasznalja, amit a leiras mutat. Gyerekek a készilléket az
utasitasoknak megfeleléen és csak felnétt felligyelete mellett hasznalhatjak.
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Garancia

Az emmi®-dent Professional 2.0 késztilékhez 24 hénap gyartéi garancia jar a vasarlas datumatol
szamolva, és 6 honap az elemre/akkumulatorra. Barmilyen anyaghiba vagy gyartasi hibabol eredé
probléma a garancialis idon belll térités nelkll megoldast nyer. A kész(iléket megjavitjuk vagy kicseréljuk.
Atérvény értelmében minden mas reklamacio elutasitasra kertl. A garancia érvényét vesziti, ha harmadik
fél beavatkozik vagy szétszereli a készilléket az Emmi Ultrasonic GmbH elézetes beleegyezése nelkdl.
Tovabba akkor is érvényét veszti a garancia, ha a felmerlé hiba helytelen kezelés vagy hasznalat
kovetkezménye. Ha garancialis javitas vagy csere tértenik, a garancialis id6 nem hosszabbodik meg.
Jogosulatlan reklamaciok esetén, pl. ha belizemelési vagy miikodtetési hiba tortént, fenntartjuk a jogot az
Uggyel kapcsolatos kéltségeink kdvetelésére. A garancialis ligyek esetében nagyon fontos a szamla, a
vasarlas datumaval. A gyors Ugyintézés érdekében, kérjik, hogy a teljes készlileket, beleértve a kefefejet
és a t6ltéeszkdzt, megfeleld csomagolasban, a szallitasi kéltseg kifizetésevel kildje el a termek
forgalmazojanak. Sajnos, utanvétes csomagot nem all moédunkban fogadni. Készénjik megértését!

Rendeltetésszerii hasznalat

Aterméket csak arra a célra szabad hasznalni, amit a kézikdnyv és a mliszaki leiras megfogalmaz: ez a
fog- és szajhigiénia. Barmilyen nem-eredeti alkatrész hasznalata az Emmi Ultrasonic GmbH ajanlasatdl
vagy engedélyétél fligg. Nem engedélyezett hasznalat helytelen alkalmazasnak felel meg. A gyartd cég
nem vallal felel6sséget azokért a karokért, amik a termék nem rendeltetésszer( vagy megfeleld hasznalata
miatt keletkeznek és nem vallal garanciat az alkatrészek hibatlan mikodéséért. A rendeltetésszerd
hasznalat magaba foglalja a kézikényv utasitasainak betartasat. A A szimbdlum a tablacskan azt jelzi,
hogy meg kell ismerkedni a termékhez tartozd miikddtetési utasitasokkal. A problémamentes és
biztonsagos mlkddés csak akkor garantalhato, ha minden, a szallitassal, raktarozassal, szereléssel,
belizemeléssel, mikodtetéssel és karbantartassal kapcsolatos utasitasokat a vevo betartja. Az id6szakos
vizsgalatokat a BGV A3-nak megfelelden el kell vegezni. Belizemeléskor figyeljen oda, hogy a t6lté
eszkdzon lévo dugalihoz szabad legyen a hozzaféerés.

Ha a késziileket nem rendeltetésszeriien hasznalja

Atermék helytelen hasznalata veszélyes lehet az életre vagy anyagi kart is okozhat. Ezért mas célra valo
hasznalata, mint amire szantuk, tilos! A gyartd cég nem vallal felel6sséget semmilyen karért, ami a nem
megfelel6 hasznalatbdl keletkezik és nem vallal garanciat az alkatrészek hibatlan mikodéséért. A megfe-
lelé mikddeshez a kévetkez utasitasokat be kell tartani:

Csak a megfeleld, a készlilék tablajan olvashatd fesziiltségen hasznalja az emmi®-dent Professional 2.0
fog- és szajhigiéniai eszkozt!

Ne hasznaljon gyulékony vagy agressziv tisztitoszereket vagy savas oldatokat stb.

Ha szallitas soran keletkezett sériilést vesz észre, ne csatlakoztassa a toltét a halozathoz!

Csak beltérben, szobahdmérsékleten hasznalja!

A leirasban lathatb képek illusztracidk, a véltoztatas jogét a gyarté és forgalmazé fenntartjal
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