BIZTONSAGI UTMUTATO TARTALOMJEGYZEK - ’ patella
Az inhalitor hasznilata sordn kérjilk, tartsa be az dltalanos biztonsagi
o zkedéseket. A készillek kizarolag gydgydszati célra haszndlhat orvosi BEVEZETES. .. icviesivvisiine 2
feliigyelet és az orvosi utasitisok betartisa mellett.
A KESZULEK RESZEI 2
Haszndlati Gvintézkedésck .
* Az éaramiltés elkeriilése érdekében a készilléket tartsa a viztdl tivol! BIZTONSAGI UTMUTATO ...... 3 .
s Nedves kézzel ne fogja meg a késziiléket vagy a vezetéket! l fltrasonlc
s Ne meritse vizbe az adaptert vagy a késziléket! TISZTITAS 3
*  Ne hasznilja a fiirddkadban! Ha a készillék vizbe esett ne nydljon utina, . l 4
hanem szonnal igza i 3 csakoz6 ool vy ultranangos innalator
i IR, : : i AZ INHALATOR MUKODESE 4
+  Nehasznilja a késziiléket, ha annak birmely alkatrésze megsérillt (beleértve i o iy
a tipvezetékel és a csatlakozot), vizbe meriilt vagy leesett, haladékialanul y b h l
killdje a késziilcket ellendrzésre és javitisra! HIBAELHARITAS. aszna att utmutato
*  Ne hasznilja a késziiléket olyan helyen, ahol gytlékony gizt, oxigént vagy
acrosolt haszndlnak! AKKUMULATOR 5
| «  Amennyiben birmilyen kellemetlen érzést vagy rendell
1 tapasztalna, azonnal hagyja abba a készilék hasznalatat! .
| o Nehagyja a készilléket feliigyelet nélkill, ha az be van dugva a A TERMEK MUSZAKI ADATAL e
csatlakozoaljzatba.
BEVEZETES

« A vizen kivill ne haszniljon semmilyen més olddszert a tartalyban, mert a
késziiléket wnkreteheti

s Hasznilat kdzben, ne billentse meg és ne rizza a készilleket!

»  Haszndlat kdzben ne nyissa ki a tetdt, mert az silyos sériilést okozhat.

*  Hizza ki a késziilék lak tisztitis és fend és eldit,

valamint minden egyes haszndlat utdn,

Csak a gyirtd altal javasolt tartozékokkal haszndlja!

Egyszerre legfeljebb 30 perces idétartamra hasznilja!

Varjon 30 percet mieldtt Gjra haszndlnd!

A késziilék hasznalata sorin igyeljen arra, hogy a keletkezd

gybgyszerpermet szembe ne keriiljon!

®  Cserélje ki a vizet a készillékben minden egyes haszndlat utin!

* A gybgyszerkehely max. Griartalma 4,5 ml, Ennél @bbet ne 3ltson bele!

» A slrl gyogyszereket vagy a 2 ml-t meg nem haladd gydgyszeradagokat

izzel vagy sooldattal higitsa, hogy az igy kapott oldat legalibb 4 ml

Az ultrahangos inbalitor csuk orvosi ésivagy léged rendszeri terapeuta
feligyelete mellett hasznilja. Kaszonjik, hogy az ultrahangos inhalitort
vilasztotta. Amennyiben megfeleloen kezeli és haszndlja a késziiléket, az
inhalitor éveken ata mq,lclclo kezelést biztositja majd az On szimira,

Te n az inhaldtor kisméretd, hordozhaté és
kannyil (stlya kevesebb, mint 350g ), igy On kényelmesen alkalmazhatja az
inhaliciés kezelést A késziilék az egyszerii csapvizbdl desztillilt vizbdl és az On
orvosa dltal fchn g\ whol mgyfnkuencmju parit llit eld. Fejlen
az inhalitor gyakorlatilag
hangtalanul iizemel, s igy lehetdvé teszi, hogy On diszkréten alkalmazhassa. A
szlirbtanot clforgatva cgyszerlien szabalyozhatja a légaramlatot, melynek
segitségével teljies mértékben irinyithatjia az orvosa vagy légzd rendszeri
terapeutdja dltal javasolt kezelési szinteket. A késziilék halozati vilwbarammal
vagy a killon tartozékként kaphato akkumuldtorral Gzemel. A kezelésck gyorsak,
biztonsigosak és kényelmesck, igy a késziilék alkalmas birmely koroszaly dltali
hasznalatra. igy orvosaval és/ 1égzd rendszeri terapeutdjival egyiitt biztos
lehet annak tudatiban, hogy légzé rendszeri tineteit a leghatékonyabb inhaliciés

s e

*  Nehaszndljaa kéﬂuﬁku wzerr.; kzben! A késziilék hasznalatbavétele el

+  Amennyiben k

érzést vagy rendell

tapasztalna, azonnal hagyja abba a készilék hasznalatit!

Tirolisi dvintézkedésck
*  Tartsaa ket tivol a kbzvetlen

piris helyekigl!

51, magas hé

*  Tartsa a késziiléket tavol a kisgyerckektd!!
= Mindig huzza ki a késziilék csatlakozojat az aljzatbol, amikor az nincs

hasznalatban!
Tisztitdsi dvintézkedések

»  Ellenbrizze a gyogyszerkelyhet és a levegbszirdt minden haszndlat elou!
A piszkos vagy elhaszndlt alkotorészeket eserélje kit

Ne meritse a kés:

.
. ket vizbe, mert ténkreteheti az inhalitort!
*  Tisztitds eldu huzza ki a késziilek csatlakozoj
.

it az aljzatbol!

s
Minden egyes haszndlat utin tisztitsa meg a szikséges alkotéelemeket,

kovetve az Gtmutaté jelzéseit.
TISZTITAS

»  Fontos, hogy az ultrahangos inhaldtort megtisztitsa az elsé haszndlat clott és

minden egyes haszndlat utin!

* A hosszabbits estvet, a maszkol, a fod lapot, @ gyogyszerkelyhet és 3

semleges
Icﬂﬁlltnl[ﬂazﬂml tisztitsa meg!

vagy a Kaphato

*  Alaposan blitse le és sziritsa meg minden egyes alkotoelemét, micloit a

késziiléket tjbd] haszndlng!
* A készilék testénck i

s vizzel benedvesitett puha kendot!

AZ INHALATOR MUKODESE
Kbvesse a fentickben leint  tisztitisi
atmutatdt az ultrahangos inhalitor elsé
hasznilata eldtt, vagy ha a készilék
hosszabb idén 4t nem volt haszndlva!
Ne feledje: Hizza ki a készilék
csatlakozdjat az aljzatbol a tisztitds és
feltsltés eléu és minden egyes hasznilat
utin.

1.Hizza cgyenesen felfelé a  tetdt
(1.tajz).és amennyiben be van helyezve,
tavolitsa el a gydgyszerkelyhet!

2.Haszniljon 20-30°C kdzdtti
homérsékleti csapvizet vagy desztillal
vizet (javasolt a  desztillah  viz
hasznilata) 2. sz.

3. Talse fel a virtartdlyt csapvizzel
vagy desztillilt vizzel a jelzent szintig (a
¢ feltintetett két vonal kézé

Ne feledje: Csak vizet dntsbn a
tartdlyba, mivel mds oldészer haszndlata
kirt okozhat a késziilékben. A tantdlyt a
megfeleld szintig 16lise fel.

Ha hideg vizet hasznal (20°C fok alatti
homérsékletd), akkor a  készilék
kevesebb permetet dllit eld. Ha meleg
vizet haszndl  (30°C  fok feletti
hémérsékletd), akkor a készillék tébb
permetet dllit ¢lo.

A gyvogyszerkehely feltoltése
L.Helyezze  a  gybgyszercket  a
viztartilyba!

2A gydgyszen Ontse kozvetleniil a
ybgyszerkehelybe!

3.Helyezze vissza a tetbt!

A

Ne  feledj a  gybgyszerkehely
maximdlis kapacitisa: 4,5 ml, ne tdltson
ennél obbet bele. A siiri gydgyszercket
vagy a 2 ml-t nem meghaladé
gydgyszeradagokat annyi vizzel vagy
sooldattal higitsa, hogy az igy kapott
oldat legalibb 4 ml legyen! Csak az
orvosa  dlal  felin  gydgyszercket
hasznalja! 4

AC adapter esatlakoztatisa
1.Az adapter csatlakozdjdt dugia
be a késziilék AC kimenetébe a 4.
sz. rajzon Kithatd médon!

2.Csatlakoztassa az adaptent a
hilozati aljzatbal

Bekapesolds

| Helyezze a  készilléket egy
szilard, vizszintes és  szdraz
feliletre, és gy0zodjon meg rola,
hogy a vistardly és a
gydgyszerkehely megfelelden fel
vmm\ taltve!

‘yomja meg az ONOFF
fcllr\lu gombot!

A légiram és a permetképzés
beallitdsa

A lginm
forditsa el hitul

zabilyozisihoz
ritartot!

Az inhalitor ¢lészbr enyhébb
méntékben allit el permetet, mely
par pere clicltével erdteljesebbé
villik!

Ogyeljen ama, hogy a készillék

hasznlatakor keletkez
gybgyszerpermet  szembe  ne
Keriiljin!

Amennyiben barmilyen
kellemetlen érzést vagy
rendellencsséget tapasztalna,

azonnal hagyja abba o késziilé
hasznilatit!

Haszndlat kdzben, ne billentse
meg és ne rizza a készill
Hasznalat kdzben ne ny
tetdt, mert az silyos sériilést
okozhat.

A kezelés befejezése

A kezelés  befejerdsckor  az
ON/OFF  gombol megnyomva
kapesolja ki a késziiléket. Ha cit
clmulasztja, a készilék kb. 10
perc elteltével aut. kikapesol.
Hizza ki az adaptert a hélozati
aljzatbé] és hizza ki az adapter
csatlakozojit a készilékbal.

médszerrel kezeli.

A KESZULEK RESZEI
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Minden hasznilat utdn
iigveljen a kivetkezdkre:

1.Hagyja, hogy a késziilék teljesen
lehiljon!

2.Tivolitsa el a tetée!

30vatosan  vegyck ki a
gyogyszerkelyhet ;‘s ontse ki a

5.Egy puha szoszmentes kendbvel
wrdlje szirazra a viztartdlyt és a
permetesitit!

6.Kdvesse a hasznilati dtmutatéban
leirt tisztitisi eljards 1épéseit.

HIBAELHARITAS
Amennyiben  hasznilat  kdzben
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Akkumulitor Feltdltésc
1.Csatlakoztassa az adaptert, birmely
hilozati dugaszoloaljzatba.

2. Dugja be az adapter csatlakozojat a
késziilék AC kimenetébe az 1. sz.
dbrin jelzett mddon,

1.éibra

A teljesen feltolion akkumuldtor 20-
30 percnyi folyamatos haszndlatot
tesz lehetdvé.

Az akkumniilnr tlnmmtu\inak

barmilyen
tapasztalna, ellendrizze az  alibbi
tabldzatban talilhato hibajegyzéket és
tegye meg a megfeleld Iépéseket:

t‘ellollésv dramerdsség mlnm\al.s
szintre  lett  tervezve.  Ezért,
javasoljuk, hogy az akkumulftort elsé
haszndlat el6n 24 éraig majd minden
egyes haszndlat utdn egy &jszakin 4t

Hiba Teends hagyja RHORS
AZ Ellendrizze hogy az

ON/OFF AC adaptent

gombot A I
megnyomva csatlakoztatta-e & LDugis  be az  akkumulitor
akésziilkk  hilézati  dugaszolé csatlakozojit az Inhalator

nem aljzatba ésivagy az
kapesolbe  adapter csatlakozojat
a  késziikk  AC
kimenetébe.
Ellendrizze, hogy a
viztartdly fel van-e
witve a  megfekld
szintig. Amennyiben
az opeids
akkumuldtort
haszndlj, gydzédion
meg rola, hogy az
akkumuldtor teljesen
fel van-¢ tdlve.

bemenetébe a 25z dbrin  jelzent
médon.

2 Kezdje meg az inhaldtor haszndlatit
az itmutatéban szerepld madon.

3 Ha az inhalitor jelz8fénye pirosra
vill, az azmt jelzi , hogy az
akkumulitor fesziltsége lecsdkkent
& feltoltést igényel.

4.Hasznilat utin  Omse ki a
megmaradt gydgyszeradagot & vizet,
mieldtt kihizna az akkumulatort!

A Az akkumulitorral

Nem Ellendrizze, hogy be
keletkezik  van-c helyezve a
permet gyogyszerkehely.
vagycsak  Ellendrizze,  hogy
kevés nem sérillt-e meg a
permet h
keletkezik Ellenbrizze,  hogy

tiszla-¢ o permetesitd

Aventilitor _Ellendrizze, hogy a

nem ventilitor stabilan és

miikédik megfelelden fel van-

megfeleléen ¢ szerelve a motor
tengelyére.

Potalkatrészek

A potalkatrészeket viszonteladgjarol
szerezheti be vagy postai (ton rendelheti
meg. Részletekért kérjiik keresse fel a
termék forgalmazojat!

Az akkumulitort kizirolag az
ultrahangos inhalitorhoz hasznilja,
& ne probalja meg médositani.

Tansa az  akkumulitort tivol a
kozvetlen napfénytdl, magas
h&mérsékletdl és a péris helycktl.
Ne helyezze az akkumulitort fembél
készillt vagy nedves feliiletekre vagy
fémdobozba, mivel ezek rdvidzirlatot
okozhatnak az akkumulitor negativ
és pozitiv polusai kdzt. Révidzirlat
esetén az akkumulitor felheviilhet
vagy felrobbanhat.

keérjiik, olvassa el a hasznilati (tmutatot!

i

Az ultrahangos inhalitort az uszlma és mas aeroszolos gyégyszerﬁ

kezelést igényld

fejlesztették ki

Kérjiik, ne haszndlja az ultrahangos inhalatort pentamidin tartalma
készitményekkel egylitt. A késziilék kizarolag egyetlen személy

altali haszndlatra alkalmas,

1
A TERMEK MUSZAKI ADATAI
Ultrasonic ultrahangos
Megnevezés: inhalator
Tipusszim: NB-D3L
Hilozati igény: 220-240 V AC 50/60Hz
Felvett teljesitmény: kb. 10W
Ultrahangos frekvencia: 2.5 MHz
Porlaszidsi teljesitmény: 0,2-0,7 mi/pere a gyogyszer
stiriiségétd] figgoen
Szemcseméret: 5p MMAD
Gybgyszerkehely lirtartalma: Kb, max. 4,5 ml

Automatikus kikapcsolds:
Meéretek:

Tameg:

Tartozékok:

ol -
(=Tl

Forgalmazrs:  Paelis:56 KAl
2048 Toxckhilin, Kisfshaby vica 49-1
Wetubdal wwow patcla b
Foanail mfoiapatcll b
Telcfon. 3612483300

kb. 10 perc clteltével

6x5x 14 em

kb. 185 ¢

AC adapter kabellel, felndt
&s gyerck maszk, hosszabbité
csb, hordozotiska, Sdb

drahasznalhatd
gybgyszerkehely, 1db szird
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